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Additional information wi til regard to the applications 
and maintenance of this equipment will be available from 
time to time. Users of the Model 59 LF Megacycle Meter 
are urged to discuss their problems with us and to 
suggest such modifications as might make the instrument 
more adaptable to their special requirements. 



Maintenance 
Corporation 
through our 
suggest the 



difficulties should be reported to Measurements 
before proceeding with actual repairs 3 since, 
familiarity with the instrument we are able to 
appropriate repair procedure. 



Engineering Department 
MEASUREMENTS CORPORATION 
Bocnton, New Jersey 
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CHAPTER 1 



INTRODUCTION 



SECTION I 
GENERAL 



1. SCOPE OP MANUAL 

a 4 This manual describes the basic operation, construction 
and maintenance of the Model 5S LP Megacycle Meter. Follow- 
ing the text of the manual are two appendices. Appendix I 
describes the recommended procedure for preparing the instru- 
ment for prolonged storage or re shipment. Appendix II contains 
an Identification Table of Replaceable Parts , listing reference 
symbols, name and description, function and drawing number of 
each part required for maintenance. 

b. This book contains copyrighted material. Reproduction 
in whole or in part is prohibited except by permission of 
Measurements Corporation. 



SECTION II 

DESCRIPTION AND DATA 



2. GENERAL 

a. The Model 59 LF Megacycle Meter, see Figure 1, consists 
of a compact oscillator connected to its power supply by a 
small flexible cord. It covers a frequency range of 100 kilo- 
cycles to 4,5 megacycles and may be used as follows: 

(1) As a grid-dip meter. 

(2) As a variable— frequency oscillator, either 
modulated, or unmodulated. 

(5) As an absorption wavemeter. 

(4) As an oscillating detector, or as a tuned 
diode detector. 

b. The octagonal case is functionally designed to provide 
a maximum of convenience in positioning the instrument. The 
bottom of this case contains a standard i/4 - 20 tapped 
camera socket for tripod, or camera fixture, mounting. The 
hook on the bottom of this case fits the slot located on the 
top right-hand edge of the power supply. 
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5* TECHNICAL CHARACTERISTICS 

a. FREQUENCY CHARACTERISTICS: 

(1) Continuously variable from 100 kilocycles 
to 4*5 megacycles with four plug-in coils* 

(2) Ranges: *1 to .25 megacycles 

.25 to *55 megacycles 
.55 to 1.6 megacycles 
1*6 to 4 0 5 megacycles 

bo FREQUENCY CALIBRATION: 

(1) Each unit is individually calibrated to 
better than 2 % accuracy* However, the 
accuracy obtainable under operating 
conditions depends on the technique of the 
user. This technique is described in 
Paragraph 25, 

(2) The calibration Is essentially linear 
over the entire frequency range. 

c, MODULATION: 

(!) GW or 120 cycles, or external modulation* 

d, POWER SOURCE: 

(1) 117 volts, 50-60 cps. 

(2) Power input 30 watts. 



4. COMPONENTS SUPPLIED 



TABLE TABLE OP COMPONENTS 





Description 


Overall Dimensions 

i 


Unit 


Quan* 


Height 


Width 


Depth 


Weight 


1 


Model 59 Power Supply 


7-7/8” 


5 5/8” 


8 1/2” 


J 

6 1/2# | 


1 


Model 59 LP Megacycle 
Meter Head 


3 5/8” 


4 5/8" 


4 5/8" 


1 5/4# | 


1 


Model 59 LP Set of Coils 


3 1/8" 


5-1/4" 


2 5/8" 


3/4# 


1 


Tube, RETMA #0D3/VR-150, 
installed 










1 


Tube, RETHA #5T3GT, 
installed 










1 


Tube, RETMA #6C4, 
installed 
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5o EXPORT PACKAGING 

a. Packed for export, the Model 59 LP is orated in a wooden 
box* 



TABLE II, EXPORT PACKAGING DATA 



j Number of 
Packages i 


D3 


Lme ns ions 


Weight 


- - - 

Volume 
Cu. ft . 


Height 


Width 


Depth 


1 


18" 


13" 


19" 


; 30# 1 


2 0 6 
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CHAPTER 2 



OPERAT ING INSTRUC TI OKS 



SECTION I 

SERVICE UPON RECEIPT OF EQUIPMENT 



5, UNPACKING 

a. Take care when unpacking or handling the equipment* 
Follow the procedure outlined below when unpacking the 
instrument. 

(1) place the packing case in a location 
where it can be opened easily. 

(2) Follow the instructions for slitting 
the carton and removing the filler as 
printed on the label on the carton* 

7 0 PRELIMINARY PRECAUTIONS 

a. Connect the Model 59 LF oscillator unit to the power 
supply unit by inserting the plug at the end of the oscillator 
cable into the octal socket at the rear of the power supply, 

b 0 Remove the coil set from its storage space in the rear 
of the power supply and clip it in place at the top rear edge 
of the power supply unit as shown in Figure 1* Select the 
coil having the desired frequency range and plug it Into the 
oscillator unit* 

Co Connect the Model 59 LF to a power source of 117 volts, 
50 to 60 cycles* 



SECTION II 



CONTROLS AND INSTRUMENTS 



8. POWER 



a* The POWER switch, SI, is located on the right-hand side 
of the front panel apron* This switch controls application 
of line voltage to the primary of the power transformer , Tl 0 

b. The pilot light, El, is located on the left-hand side 
of the front panel apron. 



9. DIODE - C.W. - MOD. 



a. The DIODE - C.W. - MOD switch, 32, Is located at the 
top of the power supply unit near the handle* 

b. In the DIODE position, the plate voltage is removed 
from V201 (6C4) changing this tube from an oscillator to a 
diode detector. In this position the instrument may be used 
as an absorption wavemeter. 

c. In the C.W. position plate voltage Is applied to the 
oscillator V201 (604), In this position the instrument may 
be used as a grid-dip meter. 

d. In the MOD position, the oscillator V201 (SC4) is 
modulated by 120 cycles. External modulation of the oscillator 
may be used by connecting an external source at the MOD jack 

on the front panel. 



10. GRID CURRENT METER 

The grid current meter, Ml, indicates the relative grid 
current of the oscillator V201 (6C4) in the C.W. or MOD 
position of 32. In the DIODE position, the meter indicates 
diode current. 



11. SENSITIVITY CONTROL 

The SENSITIVITY control RS on the front panel apron 
provides a means for adjusting the grid current for on-scale 
readings. 



12. PHONES 

a. The PHONES jack is located on the front panel apron. 
Headphones may be used in the C.W. and MOD. position of S2 to 
obtain a beat between an oscillator of unknown frequency and 
the Model 59 LF oscillator. When headphones are U3ed, the 
grid current meter, Ml, is disconnected by the jack, J2. When 
32 Is in the DIODE position, the headphones will produce an 
audible output for modulated signals. 



IS. TUNING 



a. The frequency tuning knob for Model 
on the oscillator head. 



oS LF is located 



OPERATION 



14. INSTALLATION AND ADJUSTMENT 

a. The Model 59 LF Megacycle ?-£eter requires no permanent 
Installation* 

b. The octagonal case is functionally designed to provide 
a maximum of convenience In positioning the Instrument. The 
bottom of this case contains a standard l/4 -20 tapped camera 
socket for tripod, or camera fixture, mounting. 



15. PRELIMINARY OPERATIONAL CHECKS 

a. Plug the coll selected Into the oscillator ’unit, connect 
the oscillator to the power supply and the line cord to the 
power source as described in Paragraph 7. 

b. Place the POSTER switch, SI, in the up position* The 
pilot light will indicate that the power Is applied. Allow 
one minute for the tubes to warm-up. 

c. Place DIODE - C . V7* - MOD. switch, S2, in C.W. position 
and adjust the SENSITIVITY control for a meter reading about 
mid-scale. The grid current should stay on scale as the 
tuning control is varied over the band. The 'unit is now ready 
for use as a grid-dip meter. 

d. Place DIODE - C.W. - HOD. switch, S2, in MOD position 
and adjust the SENSITIVITY control for an on-scale meter 
reading. The internal 120-cycle modulation provides a con- 
venient means for Identifying the signal generated by the 
oscillator when it is used as a signal generator* External 
modulation can be applied through the standard phone jack 
narked tt EXT. MOD. n 



16. OPERATION AS A GRID-DIP OSCILLATOR 

a. Adjust controls as indicated in Paragraph 15c. Couple 
into a passive circuit whose resonant frequency is to be 
determined. Tune over the frequency band until a dip occurs 
in the grid current Indicating an absorption of oscillator 
energy. Back off on the coupling until a very small dip is 
obtained by tuning over the same general frequency range. 
Greater accuracy is obtained by the use of loose coupling 
once the approximate frequency of the resonance has been 
established. 



17, OPERATION AS A VARIA3LE-FRSQUENCY OSCILLATOR 



a. Adjust controls as Indicated In Paragraph 15c. Set 
to desired frequency by means of tuning knob. Couole to 
circuit under test either inductively or capacitively. 



18. OPERATION AS AN ABSORPTION WAVEMSTER 

a. Adjust controls as indicated in Paragraph 15©. Counle 
into active circuit and tune Megacycle Meter for maximum 
meter response. 



19 o OPERATION WITH PHONES 



a. Phones can be plugged Into the PHONE jack for indication 
of a dip* A sharp click accompanies the dip in grid current 
for conventional grid-dip application. It Is convenient to 
use this technique to check the resonant frequency of high— Q, 
circuits, quartz crystals, etc. 

b. If indication of frequency of an oscillator is required, 
the phones will permit use as an oscillating heterodyne 
detector with its resultant zero-beat method of accurate 
frequency determination. 



c. As a non-oscillating diode detector (switch S2 on DIODE) 
for the identification of modulated signals, oscillator 
harmonics, sound of parasitica of blocking character, etc.. 
Model 59 LF will, be found very useful. 



20. INDUCTIVE COUPLING 

a. ^Inductive coupling is recommended for coupling to a 
coll in a resonant circuit. The 3 elf —resonant frequency of a 
coil may also be obtained by coupling it inductively to the 
Megacycle Meter. 

b. The proper relative orientation of the coll in the 

Megacycle Meter to the coil under test is easily determined 
experimentally. The plug-in coil forms are transparent so 
that, the coupling positions for maximum and minimum coupling 
may be determined visually. * ° 

c. It is possiole to couple inductively to toroidal colls 
by ^orienting them properly with respect to the oscillator 

scst cases » the plan© of the toroidal core should be 
at right angles to the plane of the oscillator coil. 

d. If a coil is so mounted that the oscillator head may not 
be brought close to it, a link circuit may be used to couple 

to the coil. The link circuit may be made of a one- or two- turn 
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coil connected to each end of a piece oi power cord, or 
twin-conductor transmission line. One of these coils is 
coupled to the coil under test •while the other is coupled 
to the oscillator coil. 



21, CAPACITIVE COUPLING 

a, A 4,7 micromicrofarad capacitor, C206, is connected to 
a phone-tip jack located to the left of the coil to permit 
capacitive coupling to test circuits. 

b c A lead plugged into the phone-tip jack may be connected 
directly to a high- impedance point on a resonant circuit for 
the usual grid-dip application. In general, the 4.7 micro- 
microfarad capacitor will provide tighter coupling than is 
desirable for the accurate determination of the frequency of 
the resonant circuit. Looser coupling may be obtained by 
forming a small capacitor in the coupling lead by twisting 
two insulated sections of the lead together to form a small 
capacitor in series with the lead. This auxiliary capacitor 
should be kept as small as possible for accurate frequency 
determinations. 

c. With capacitive coupling, it is possible to couple to 
resonant circuits which are completely inclosed in a shield 
such as intermediate-f requency coil3, shielded toroidal coils, 
etc. 



22. SPECIAL MEASUREMENTS 

a. It is possible to measure the resonant frequency of a 
quarts crystal by holding it close to the oscillator coil, or 
by ooupling it capacltively to the phone-tip jack. In either 
case, loose coupling is required for accurate frequency 
determination. Since the Q of the crystal is high, it Is 
desirable to use head phones to determine the grid dip with 
its accompanying n click" In the phones. 

b* The Model 59 LF can be used for measuring capacitance 
by connecting the capacitor to a coil of known inductance. 
Alternatively, the unknown capacitor may be connected in 
parallel with s calibrated variable capacitor connected to a 
coil and tuned to resonance at a given frequency. The change 
in capacitance required to restore resonance is equal to the 
unknown capacitance. 

c. The inductance of inductors can be determined by 
connecting them to a known fixad capacitor, or to a calibrated 
variable capacitor, and measuring the resonant frequency v.rith 
the Model 59 LP. Reference to standard Reactance-Frequency 
graphs will facilitate the determination of the value *cf the 
unknown inductance. 
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23, FREQUENCY ACCURACY OF MEASUREMENT 



Th8 greatest frequency accuracy of the Model 59 LF can be 
obtained by proper use of the instrument. In general, if the 
coupling to the circuit under test is too close, the oscillator 
will be detuned or "pulled". To obtain the greatest accuracy, 
couple the Model 53 LF tightly to the circuit under test for 
the initial search of a dip in grid current or zero beat. 

After the initial indication is obtained, decrease the coupling 
as much a3 practicable while still obtaining an indication. 
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CHAPTER 3 

MAINTENANCE INSTRUCTIONS 

SECTION I 
MAINTENANCE 



£4. GENERAL 

a. Prevent ive maintenance procedure Is not recommended 
for the Model 59 LF. Preventive maintenance is a series of 
operations including inspection, adjustment, lubrication, 
etc. , recommended periodically for certain tvpe 3 of equipment 
to eliminate the possibility of unexpected interruptions in 
service,, Critical adjustments may be disturbed by too- 
frequent inspection by personnel unfamiliar with the design 
of the Model 59 LF. This may result in maladjustments 
causing errors in data that would be much more serious than 
an occasional operational failure. 

b. If failure occurs, the instrument should be checked 
by the procedure outlined in Paragraph 15 (Preliminary 
Operational Checks), and if trouble other than a defective 
tube is indicated, the Instrument should be returned to 
Measurements Corporation. 



25. TUBE REPLACEMENT 

a. To replace the tube in the Model 5S LF oscillator unit, 
remove the tuning knob, and remove the screws located on the 
right and left edges of the top cover (do not disturb the 
screws above the name "MEGACYCLE METER"). Lift the cover off. 
To take one side off, remove the four screws holding the side 
in place. Further disassembly is net recommended,, 



26. CIRCUIT FAILURE 



a. Most circuit failures will be evident from indications 
of the grid current meter , Kl, and reference to the schematic 
diagram. Failure to oscillate may result if the unit is 
dropped. In this event, it is advisable to return the Instru- 
ment to the factory for repair. 
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WITH MODEL 59 LP 



CHAPTER 4 

EQUIPMENT USED IN CONJUNCTION 

SECTION I 
ACCESSORIES 



27. RECOMMENDED ACCESSORIES 

a. No special accessories are normally required. 

b 0 Auxiliary calibrated capacitors and inductors may- 
be employed to male© capacitance and inductance measurements 
as outlined in Paragraph 22. 

c. A high-quality Signal Generator such as Measurements 
Corporation Models 65-B or 82 may be employed to check the 
frequency calibration of the Model 59 LP when required. 



CHAPTER 5 



TECHNICAL SERVICE — MAINTENANCE INSTRUCTIONS 

SECTION I 
GENERAL 



28. SCOPE 

a. The purpose of this chapter is to acquaint operating 
and maintenance personnel with the theory of operation of the 
various circuits in the Model 59 LF. 

b. Return the instrument to Measurements Corporation 
whenever repairs involving replacement of components in the 
oscillator section are necessary. 



SECTION II 

CONDENSED THEORY OF OPERATION 



29. 



GENERAL 



a. The Model 59 LF Megacycle Meter consists of two units - 
the 03 cilia tor head and the power supply unit. 



30. POWER SUPPLY 

a. The power supply consists of a full wave rectifier with 
a voltage regulator tube V2 (OD3/VRloO) at the output of the 
filter consisting of R13, LI, Cl, and C2. 

b. The meter Ml i3 connected in a bridge circuit consisting 
of Ro, R5, and R7* 

Co Internal modulation of 120 cycles is applied from pin 8 
of VI ( 5Y5GT ) to the plate supply of V201 (6C4) by means of 
C7, C8, and R14. 



31. OSCILLATOR HEAD 

a. The tube V201 (604) is connected in a tuned-plate 
oscillator circuit with a grid coil providing the feedback* 

b. The plate of the oscillator tube is tapped down on the 
plate coil in order to minimize the effect of tube loading 



and change in frequency calibration with change in tube. 

c. The plug-in coils are carefully designed to provide 
good coupling with a minimum, of grid-current variation as 
the oscillator is tuned over each band* 

d. The oscillator is tuned by means of the capacitor C203. 



SECTION III 
TROUBLE LOCATION 



32. LOCALIZING THE TROUBLE 

a. Trouble may be quickly localized by making the prelim- 
inary operational checks described in Paragraph 15. 

b. To open the case of the Model 59 LF head, remove the 
tuning knob and remove the screws located on the right and 
left edges of the top cover (do not disturb the screws above 
the name "MEGACYCLE METER”). Lift the cover off. To take 
one side off, remove the four screws holding the side in 
place. Further disassembly is not recommended. 



33. REPLACEMENT OF V201 (6C4) 

a. When replacement of the oscillator tube V2C1 (6C4) is 
necessary, remove cover and one side of the Model 59 LF head 
in accordance with instructions of Paragraph 32b. 

b* By trying a few 6C4 t s the tube best suited to match the 
original performance can be found. Minor adjustment in the 
frequency calibration may be made by loosening the two screws 
holding the fiducial and rotating the fiducial slightly. 



SECTION IV 



PRE -ADJUSTMENT PROCEDURE 



34. TEST EQUIPMENT REQUIRED 



a. The only test equipment required is that which Is 
necessary for checking frequency calibration. A high-quality 
Signal Generator such as Measurements Corporation Models 65-3 
or 32 may be employed to check the frequency calibration of 
the Model 59 LF Megacycle Meter. 



SECTION V 

adjustment procedures 



55 0 GENERAL 



a. The only adjustment 

required for the replacement of ^201 t 6C4? * 1 

is "explained in Paragraph o2. 



that 

procedure 
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APPENDIX I 



1 . STORAGE 

a, Remove dust from controls and outer surface of 
instrument with a clean rag. 

h a Wrap instrument in heavy wrapping paper and seal seams 
with gummed tape or similar adhesive, 

c. Store in a dry place. If excessive humidity is unavoid- 
able, the wrapped instrument should be placed in a moisture- 
proof bag with a sufficient quantity of drying agent, such as 
silica gel, to insure a dry atmosphere. 

(1) When the use of bag and desiccant is 
necessary, the instrument should be 
checked at 6-month intervals to determine 
the effectiveness of the seal. 



2, SHIPMENT 

a. Wrap the instrument with heavy wrapping paper and seal 
seams with gummed tape or similar adhesive. 

b. Place in fibre -board carton or wooden box large enough 
to permit at least 3 inches of excelsior or similar packing 
material between the instrument ana sides of the box. 

{1) For export packing, the Instrument must 
be wrapped in waterproof paper and the 
seams sealed with glue or similar sealing 
compound before being placed in a wooden 
box<> 
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H-201 FOOT: mounting; rubber; 7/8” dia. x l/2" h; 10-32 x 3/8” lg. mtg. stud. Supports for 

Measurements Corp. Part H-5507, R.F, unit. 
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Measuremenfca Corp. Part H-4930. 
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XV20X SOCKFT: TUBE; 7 oontact miniature; 1 piece saddle mtg; two 1/8” dia. Holds V201 

holes on 7/8” mtg, ctr, ; round mioa-filled phenolic body; 3/4” dia, x 
5/16” h, excluding terminals; beryllium oopper silver plated oontacts. 

Measurements Corp, Part H-5504, 
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FOOT: mounting; felt cushion; 13/16° dia„ x l/4 M h; threaded center post Power Supply 

for mounting; l/2’* lg. x 6-32 thread. Measurements Corp, Part H-4204-1. supports 
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CONNECTOR: plug; two male parallel blade contacts; integral part of cable Wl. Power connector 
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SWITCH: toggle; SPST; molded phenolic body; 1-1/4" lg. x 11/16" w. x Power supply 

n/16" d; i/ 2 " lg a ball tipped handle; locking action; back connected; switch 

two solder lug terminals; single hole mtg, bushing 15/32"-32 x 3/8" lg* 

Measurements Corp. Part H-383-1, 
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XVI SOCKET: electron tube; octal; eight spring brass cadmium plated oontacts; Holds VI 

round plastic body 1-3/16" dia. x l/2" h. excluding terminals; one-piece 
saddle mtg; two mtg. holes 9/64" dia. on X-l/2" centers. Measurements 
Corp. Part H-5056. 

XV2 SOCKET: Same as XVI. Holds V2 
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1. Measurements Corp,, "Operating Instructions for 
Megacycle Meter - Model 5S". 

2. Measurements Corp., Measurements Notes Number One, 
"The Elimination of* Television Interference with the 
Aid of the Model 59 Megacycle Meter". 

3. Measurements Corp., Measurements Notes Number Pour, 
"Transmission Line Fault Location With the Megacycle 
Meter" . 

4. Measurements Corp. , Measurements Notes Number Five, 
"Quartz Crystal 'Measurements with the Megacycle 
Meter". 
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